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Wykonawcy
biorqcy udział w postępowaniu

Dot.: postępowania nr cRzPl44oloo9/D/10 prowadzoneto w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury do
pomiarów EKG w warunkach stacjonarnych i mobilnych, tj. aparatu EKG oraz zestawu ho|terowskiego w ramach Projeku
,,Domowy asystent osób starszych i chorych", wspóffinansowanego ze środków Unii Europeiskiej w ramach Programu
operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka, 2oo7-2ot3 - Priorytet 1,,Badania i rozwój nowoczesnych technologii", Dzialanie 1.3.

Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe Poddzialanie 1.3.1. Projekty
rozwojowe.

Zamawiający na podstawie art.38 ustawy zdnia29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U.

z 2oLo r. Nr 113, poz' 759), zwanej dalej ,,ustawą", uprzejmie informuje, iż w toku postępowania o udzielenie niniejszego
zamówienia wpłynęły od Wykonawców pytania dotyczące treści Specyfikacji lstotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej

,,stwz".

Poniżej podajemy treść zapytań w oryginalnym brzmieniu przesłanych przez Wykonawcę oraz odpowiedzi udzielone
przez Zamawiającego:

Pytanie 1:

Czy zamawiający dopuści elektrokardiograf z dużym, dotykowym, 5,7" kolorowym wyświetlaczem o wysokiej rozdzielczości?

odpowiedź:
Tak.

Pytanie 2:

Czy zamawiający dopuści elektrokardiograf z pamięcią do 500 badań?

odpowiedź:
Tak.

Pytanie 3:

Czy zamawiający dopuści aparat z możliwością prezentacji wyników analizy i interpretacji na wydruku?

odpowiedź:
Nie.

Pytanie 4:

Pytanie dot. poz.2_zestaw holterowski umożliwiający rejestrację ianalizę zarejestrowanych sygnałów.
Czy Zamawiający posiada rejestratory holterowskie kompatybilne z wymaganym systemem holterowskim? Jeżeli nie, to prosimy

o określenie ile rejestratorów holterowskich należy zaoferować i o jakich parametrach technicznych?

odpowiedź:
Zamawiający nie posiada rejestratorów holterowskich.
Parametry techniczne zamawianego rejestratora {1 szt.) znajdują się w Specyfikacji lstotnych Warunków Zamówienia.
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Pytanie 5:

Dot. aparatu EKG umożliwiającego rejestrację oraz interpretacje zarejestrowanego badania:
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy Elektrokardiograf z pamięcią 200 ostatnich badań? Taka ilość badań jest
zupełnie Wystarczająca aby poprawnie sprawdzić historie pacjenta i poprawnie zdiagnozować jego stan. Punkt 5

odpowiedź:
Nie.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy Elektrokardiograf z przeglądaniem na wyświetlaczu zapisanych w pamięci
badań bez możliwości zmiany ilości odprowadzeń, wzmocnienia i prędkości? Elektrokardiograf oferowany przez naszą firmę
zapisuję wynik badań w postaci L2 krzywych bardzo ładnie widocznych na ekranie z możliwością odtworzenia krzywych z
zapisanego badania w czasie rzeczywistym lub ich uśrednieniu. Punkt 6

odpowiedź:
Nie.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy Elektrokardiograf bez sygnalizacji złego podłączenia poszczególnych
elektrod ale z funkcją sygnalizacji braku podłączenia poszczególnych elektrod? Punkt 10

odpowiedź:
Nie.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy Elektrokardiograf w którym komunikacja z komputerem PC odbywa się za
pomocą inteńejsu RS 232 lub RJ-45? lstnieje natomiast możliwość transferu badań poprzez interfejs UsB. Punkt 12

odpowiedź:
Nie.
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